附件：采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、乙方须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入甲方医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与甲方SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费，具体服务费率由乙方与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，北城院区为1.2%；如后期甲方与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以甲方与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）。如乙方不予配合，甲方有权终止与乙方的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

采购内容及技术参数

采购内容

	包号
	包件名称
	设备数量
	备注

	01包
	残留蛋白检测培养仪及配套试剂
	2台
	配套耗材供应期3年

	02包
	ATP检测培养仪及配套试剂
	2台
	配套耗材供应期3年


（二）技术参数

01包：残留蛋白检测培养仪及配套试剂

1.残留蛋白检测培养仪（2台）： 
（1）★用途：用于对残留蛋白检测试剂进行定量分析，显示采样数值及结果。
（2）开机后可自动校准。
（3）检测结果的最小单位为0.1ｕg。
（4）检测时间：10-15秒。
（5）充电式，内存大容量电池。
（6）具有存储记录功能，存储记录大于≧2000条以上，并支持数据连接功能（USB或者蓝牙传输），可导出信息，或自带打印功能。
（7）如出现异常应有报警提醒功能。
（8）★与残留蛋白检测试剂相匹配。
2.残留蛋白检测培养仪配套试剂：
（1）用于定量检测医疗器械、器具和物品表面、管腔等蛋白、病毒等残留量；
（2）采样拭子配合浸润液或无菌水进行取样检测；
（3）类型：3.1表面型；3.2管腔型：管腔型匹配的检测试棒长度应≧50cm，直径应≦1cm；
（4）产品应有耐高温性能；
（二）02包：ATP检测培养仪及配套试剂
1.ATP检测培养仪（2台）
（1）★用途：用于对ATP检测试剂进行定量分析，显示采样数值及结果。
（2）开机后可自动校准。
（3）检测范围：0—9999RLU。
（4）检测时间：10-15秒。
（5）采用触摸屏，充电式，内存大容量电池。
（6）具有存储记录功能，存储记录大于≧2000条以上，并支持数据连接功能（USB或者蓝牙传输），可导出信息。
（7）如出现异常应有报警提醒功能。
（8）★与ATP检测试剂相匹配。
2、配套试剂
（1）定量检测样本中三磷酸腺苷（ATP）含量，用于医疗器械、器具和物品表面、管腔等清洗效果的评价；

（2）采样拭子配合浸润液或无菌水进行取样检测；

（3）类型：（1）表面型；（2）管腔型：管腔型匹配的检测试棒长度应≧50cm，直径应≦1cm；

（4）产品应有耐高温性能；


（三)以上2个包耗材需满足：

1、请报齐各规格，供应期3年；

★2、属于国家医保医用耗材分类与代码数据库内的医用耗材均需纳入安徽省集中采购平台，提供集采流水号，进行线上采购交易；

★3、可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

★4、属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足要求（如“集采”、“两票制”等）；

★5、属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。

